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П Р О Т О К О Л № 69
Об утверждении итогов закупа МТ способом  тендера
г. Тайынша                                                                                   17 ноября 2021 года
1.Организатор и Заказчик:
КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, Тайыншинский район, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72, провела закуп  МТ способом  тендера в соответствии согласно Правилами «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.
2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений потенциальными поставщиками представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков: нет
На закуп способом тендера были представлены предложения по следующим лотам:
	№
	Наименова
ние
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена

	1
	Аппарат для УФО терапии
	Ультракүлгін кварцты сәулелендіргіш ОУФк-01-жергілікті және қуысішілік сәулеленуге арналған көпфункционалды физиотерапевтік аспап. Бұл процедура тыныс алу жүйесінің қабыну ауруларын, әртүрлі мүшелерді, тері ауруларын диагностикалау және емдеу үшін тағайындалады.

ОУФк-01 аппаратын пайдалануға ұсынымдар

Оуфк-01 сәулелендіргішін әртүрлі тәсілдермен қолдануға болады:

* Қуысішілік сәулелену үшін. Құрылғыны үйде де, санаторийлерде, профилакторияларда, Медициналық және білім беру мекемелерінде де қолдануға болады. Бұл жабдықты пайдалану әртүрлі аурулармен күресудің тиімді әдісі болып табылады, дененің ЖРВИ, ЖРВИ және басқа вирустық инфекцияларға төзімділігін арттырады.

* Жергілікті сәулелену үшін. "Күн" Oufk-01 теріге емдік әсер етеді. Ауырған жерлерді сәулелендіру көптеген тері ауруларын емдеуге мүмкіндік береді, соның ішінде аппаратты қолдану бронх демікпесі, артрит, сынықтар мен қатты көгерулер үшін көрсетілген.

ОУФк-01 аппараты бүкіл отбасын – ересектер мен үш жастан асқан балаларды емдеуде қолданылады. Сәулелендіргішпен жұмыс істеу кезінде қорғаныш көзілдірік кию қажет.

Қолданар алдында дәрігерден кеңес алу керек, қарсы көрсеткіштер тізімімен танысу керек, сонымен қатар пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығу керек.

Артықшылықтары сәулелендіру құралының ОУФк-01

* Аспап нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді және қажетті сертификаттаудан өтті.

* Oufk-01 шамы әртүрлі саптамалармен жабдықталған, бұл құрылғыны қолдану мүмкіндіктерін кеңейтеді.

* Үйде пайдалануға болады.

* Үздіксіз жұмыстың ұзақтығы - 8 сағатқа дейін.

* Төмен қуат тұтыну.

* Құрылғының шағын өлшемдері мен салмағы аз.

* Пакетке қауіпсіздік көзілдірігі мен тасымалдауға арналған ыңғайлы сөмке кіреді.

Кеңес алу, ынтымақтастық шарттарын нақтылау, оуфк-01 ультракүлгін кварц сәулелендіргішіне немесе басқа медициналық жабдықтарға тапсырыс беру үшін Сізге ыңғайлы уақытта байланыс телефон нөмірі бойынша бізге хабарласыңыз. Сіз сондай-ақ сайтта өтінім қалдыра аласыз және сізбен компания қызметкері байланысады немесе барлық қойылған сұрақтарға сіз электрондық поштаға жазбаша жауап аласыз.

НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ

* DKBU - 7 типті шам.

* Тиімді сәулелену диапазоны 180-275 нм (қысқа толқынды).

* Қоректендіру желісінен тұтынылатын қуат 300 ВА артық емес.

* Бұйымның жұмыс режимін белгілеу уақыты сәулелендіргіш шам жанған сәттен бастап 1 минуттан аспайды.

* Бұйым тәулігіне 8 сағат бойы циклдік режимде жұмысты қамтамасыз етеді-30 минут жұмыс – 15 минут үзіліс.

* Габариттік өлшемдері сәулелендіру құралының: артық емес 275х145х140 ММ.

* Жинақтың салмағы: 1 кг артық емес.

* 220 В желіден қуат, жиілігі 50 Гц.

Жинақтау

* Оуфк-01 "Солнышко" орындау нұсқасындағы ультракүлгін кварцты сәулелендіргіш – 1 дана.

* УК сәулеленуден қорғайтын көзілдірік-1 дана –

* Шығу тесігі бар түтік Ø5 мм – 1 дана.

* Шығу тесігі бар түтік Ø15 мм – 1 дана.

* 60° бұрышы бар түтік – 1 дана.

* Биодозиметр-1 дана.

* Жапқыш-1 дана –

* Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.

* Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.

ҚОЛДАНУ КӨРСЕТКІШТЕРІ

* Тұмау, ЖРВИ және одан кейінгі асқынулар (жіті тубоотит, жедел ларинготрахеит, тонзиллит, жоғарғы жақ сүйектерінің жедел қабынуы (синусит) және т. б.);

* Тамақ пен мұрынның шырышты қабығының аурулары;

* Вазомоторлы ринит, жедел созылмалы ринит;

* Сыртқы есту жолдарының аурулары;

* Жедел пародонтит, созылмалы пародонтоз, стоматит, тістерді шығарғаннан кейінгі инфильтраталар, қызылиектің қабынуы;

* Іріңді жаралар, трофикалық жаралар;

* Таза жаралар;

* Бронхит;

* Бронх демікпесі;

* Сүйек сынуы;

* Операциядан кейінгі кезеңдегі УФО.

Қарсы көрсеткіштер

* Кез келген ағым кезеңіндегі қатерлі ісіктер;

* Аурулар, оның ішінде радикалды операциялардан кейін;

* Дәнекер тінінің жүйелік аурулары;

* Өкпе туберкулезінің белсенді түрі;

* Гипертиреоз;

* Қызба жағдайлары;

* Қан кету үрдісі;

* II және III дәрежелі қан айналымы жеткіліксіздігі;

* III дәрежелі артериялық гипертензия;

* Айқын атеросклероз;

* Миокард инфарктісі (алғашқы 2-3 апта);

* Ми қан айналымының жедел бұзылуы;

* Бүйрек және бауыр аурулары, олардың қызметі жеткіліксіз;

* Асқыну кезеңіндегі ойық жара ауруы;

* Процесс белсенділігінің құбылыстары кезіндегі созылмалы гепатит, панкреатит;

* Кахексия;

* УК-сәулелерге, фотодерматоздарға жоғары сезімталдық.

Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар

МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары

(ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)

МТ жеткізу мерзімі және орналасқан жері

Жеткізушіге, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарына МТ кепілдікті және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету шарттары

Медициналық бұйымдарды жеткізу кезінде өнім беруші медициналық бұйымды монтаждауды, орнатуды, сондай-ақ Тапсырыс берушінің мамандарына нұсқама беруді жүзеге асыратын болады.

Жұмыскерлерді орнату, оларға жергілікті жерде нұсқау беру, іске қосу-жөндеу жұмыстары.

Кепілдік 37 ай

37 айға кепілдік сервистік қызмет көрсету.

Денсаулық сақтау ұйымдарының мамандарын оқытуды жүргізу, сондай-ақ медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде консультациялар беру МИ орнатылған жерде мамандарға нұсқама жүргізу, сондай-ақ медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде консультация жүргізу

ҚР-да тіркеу туралы мәліметтер тіркеу куәлігі
	дн
	1
	36000

	2
	Спирометр портативный
	пайдалануға арналған микропроцессорлық спирометр:

* амбулаториялық және стационарлық медициналық мекемелердің Функционалдық диагностика бөлімшелеріне

* отбасылық дәрігерлер кабинеттері мен отбасылық медицина клиникаларында

* спорттық, авиациялық-ғарыштық және әскери медицина

* кәсіпорындардың медициналық қызметіне алдын ала және мерзімдік медициналық тексеріп-қараулар жүргізу үшін

сыртқы тыныс алу функциясын диагностикалаудағы соңғы жетістіктерді жүзеге асырады.

Өл, ФЖЕЛ, ПОС, МОС25%, МОС50%, МОС 75%, СОС 25-75%, СОС75-85%, ОФВ1, ИТ, МВЛ, МДО, ЧД, ДО, АІІБ қоса алғанда, сыртқы тыныс алу функциясының неғұрлым ақпараттық көрсеткіштерін өлшеу және есептеу автоматты түрде жүргізіледі., РОвыд. ECCS, Knudson, Клемент стандарттары бойынша ІЖҚ нормативтік параметрлерін есептеу мүмкіндігі қарастырылған.

Аспап пациенттің деректерін, зерттеу жүргізу шарттарын оңай енгізуге және кіріктірілген термопринтерде Графиктер мен өлшеу кестелері түрінде сынама нәтижелерін басып шығаруды алуға мүмкіндік береді.

Hell үлгісі

Штаттық аккумулятор қуат желісіндегі кернеуді өшіргеннен кейін спирометрдің кем дегенде 10 сағат жұмысын қамтамасыз етеді. Құрылғының қуат көзі Автоматты зарядтағыштың функцияларын бір уақытта толтырады.

Негізгі артықшылықтары:

* өлшеу арнасының жоғары дәлдігі мен тұрақтылығы

* тыныс алудың минималды кедергісі және "өлі кеңістіктің" аз көлемі

* ауа ағынының түрлендіргішін жылытудың қажеті жоқ

* ауа ағынының түрлендіргішін дезинфекциялаудың қарапайымдылығы

* дәрілік сынама режимі

* кіріктірілген графикалық принтер

* 100 зерттеу нәтижелеріне арналған жад

* автоматты тексеру күні мен уақытын тіркеу

* графиктерді автоматты түрде масштабтау

* шаң өткізбейтін пернетақта

* шағын массасы және батареядан ұзақ уақыт батареямен жұмыс істеу мүмкіндігі

зерттелетін дәрі-дәрмекті қолданғанға дейін спирометрия нәтижелерін құрылғының жадында сақтауға, содан кейін оны енгізгеннен кейін спирометрия деректерімен салыстыруға мүмкіндік беретін медициналық сынамаларды қамтамасыз етеді. Нәтижелер ІЖҚ көрсеткіштерінің динамикасын есептеумен бір графикте көрсетіледі. Құрылғының жадында барлығы 100 сынаманың нәтижелерін сақтауға болады.

Дәрілік сынама нәтижелерін басып шығару

орнатылған жылу принтерінде

спирометриялық зерттеулер жүргізудің заманауи ресейлік, еуропалық (ECCS) және американдық (ATS) стандарттарына сәйкес әзірленген.

Ауа ағыны қабылдағышы құрылғысының схемасы (қимада)

Өлшеу жолында жылжымалы элементтер жоқ, бұл тыныс алуды азайтуға, өлшеу қателігін азайтуға, спирометрге қызмет көрсету процедурасын жеңілдетуге және оны үнемді етуге мүмкіндік берді.

Дизайн өлшеу жолының параметрлерінің жоғары тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Жеткізу жиынтығы: спирометр, ауа ағынының түрлендіргіші, ауыз қуысы жиынтығы, термалды қағаз, мұрын қысқышы, желіден қуат көзі (бір уақытта батарея зарядтағыш), 3 л калибрлеу шприці.

Техникалық сипаттамалары

Өл, дейін, АІІБ өлшенетін параметрлері., РОвыд, Евд ФЖЕЛ, ОФВ1, ИТ, ПОС, МОС25%, МОС50%, МОС75%, СОС25-27%, СОС75-85% МВЛ, МДО, ЧД

Тыныс алу кезіндегі ауаның көлемдік шығыстарын өлшеу диапазоны 0,1-15,0 л/с

Тыныс алу көлемдерін есептеу диапазоны 0,1-10,0 л

Ауаның көлемдік шығыстарын өлшеу кезінде жол берілетін дәлсіздік шектері:

0,1-1,5 л/с аралықтағы абсолютті 0,075 л/сек

1,5-15,0 л/с аралықтағы салыстырмалы 3%

Тыныс алуға төзімділік, артық емес:

1,0 л/с ағыны кезінде 30 Па (3ммвод.- құжат)

5,0 л/с ағыны кезінде

10,0 л/с ағыны кезінде 1600 Па

(150 мм су.- құжат)

Ауа тогын түрлендіргіштің "өлі кеңістігінің" көлемі, 40 мл-ден аспайды

Өтпелі процестің уақыт тұрақтысы, 10 мс артық емес

Монохромды сұйық кристалды дисплей:

өлшемі 115 x 86 мм

320 x 240 нүктенің ажыратымдылығы

диалог тілі Орыс / Ағылшын

Ені 80 мм термосезгіш баспа, 8 мм-ге рұқсат етілген

Термопринтер, қағаз 80 мм х 20 м

Өлшемдері 210x190x140 мм

Салмағы 1,5 кг

Қуат кернеуі 220 В ± 20% / 50 Гц

Желіден ішу кезінде тұтынылатын қуат, 6 Вт-тан кем

Жұмыс температурасының диапазоны 15-тен 35°C-қа дейін

IEC 601-1 қауіпсіздік класы

Қорғаныс класы II, BF түрі

Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар

МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары

(ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)

МТ жеткізу мерзімі және орналасқан жері

Қазақстан Респуб-ликасындағы км-нің, оның сервистік орталықтарының кепілдікті және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету шарттары

Медициналық бұйымдарды жеткізу кезінде жеткізуші медициналық бұйымды монтаждау, орнату, сондай-ақ Тапсырыс берушінің мамандарына нұсқама жүргізеді.

Жұмыскерлерді орнату, оларға жергілікті жерде нұсқау беру, іске қосу-жөндеу жұмыстары.

Кепілдік 37 ай

37 айға кепілдік сервистік қызмет көрсету.

Денсаулық сақтау ұйымының мамандарын оқытуды жүргізу, сондай-ақ медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде консультация беру, медицина техникасын орнату орнында мамандарға нұсқаулық жүргізу, сондай-ақ медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде консультация жүргізу

ҚР тіркеу куәлігін тіркеу туралы мәліметтер
	дн
	1
	710000

	3
	Аппарат светолечения  цветолечения
	Про 1 Жарық терапиясына арналған құрылғы үйде, спа-да, ауруханаларда және медициналық орталықтарда қолдануға арналған. Құрылғы функционалды еден сөресімен және / немесе эргономикалық үстел сөресімен бірге келеді, бұл оны үйде де, кәсіби мақсатта да қолдануға жарамды етеді. Оңай реттелетін биіктігі мен көлбеуі, сондай-ақ құрылғының басын 360° бұру мүмкіндігі кез-келген позицияда ыңғайлы пайдалануды қамтамасыз етеді. Әсер ету уақыты бақылау тақтасын пайдаланып 30 секундқа дейін оңай орнатылады. Бекітілген түзеткіш әсер ету аймағына дұрыс қашықтықты анықтауға мүмкіндік береді. Үстел сөресі бар Модель қосымша шаңмен және ыңғайлы ауыстырылатын жастықшамен жабдықталған (оны зарарсыздандыруға, жууға және ауыстыруға болады). Еден сөресі доңғалақтар жиынтығымен бірге келеді, бірақ сіз тірек аяқтарына қосымша тапсырыс бере аласыз.

Сүзгінің диаметрі шамамен 11 см.

Ескерт. сүзгі диаметрі 11 см

Желі параметрлері

100-240 В~, 50/60 Гц қуат көзі

Энергияны тұтыну 90 ВА

Номиналды қуаты

галогендік шам 50 Вт

Қорғаныс класы II Класс, IP 20

Салмағы

- 3,4 кг үстел үсті тағанымен

- 7,8 кг еден тіреуімен

Қоршаған орта температурасы

- +10-дан +40°C-қа дейін пайдаланған кезде

- -30-дан +45°C дейін сақтау кезінде

Толқын ұзындығы 480 - 3400 нм

Поляризация дәрежесі >95%

(590 - 1550 нм)

Орташа нақты қуат

40 мВт / см2

Жарық ағынының тығыздығы

минутына орташа энергия

2,4 Дж / см2

Ce ce0197 таңбалау

Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар

МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары

(ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)

МТ жеткізу мерзімі және орналасқан жері

Қазақстан Республикасындағы жеткізушінің, оның сервистік орталықтарының МТ кепілдік және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету шарттары

Медициналық бұйымдарды жеткізу кезінде жеткізуші медициналық бұйымды монтаждау, орнату, сондай-ақ Тапсырыс беруші мамандарына нұсқама жүргізеді.

Жұмыскерлерді орнату, оларға жергілікті жерде нұсқау беру, іске қосу-жөндеу жұмыстары.

Кепілдік 37 ай

37 айға кепілдік сервистік қызмет көрсету.

Денсаулық сақтау ұйымының мамандарын оқытуды жүргізу шарттары, сондай-ақ медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде консультациялар беру, сондай-ақ медициналық техниканы пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде мамандарға нұсқама жүргізу

ҚР-да тіркеу туралы мәліметтер тіркеу куәлігі
	дн
	1
	1250000


3. Комиссия РЕШИЛА:

Признать закуп   не состоявшимся: 

-№1,№2,№3 лот-  Параграф 4 п 73. Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:
      1) отсутствие тендерных заявок;
 Секретарю комиссии Жигадло Н.Н.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на интернет-ресурсе Организатора закупок.  За данное решение проголосовали: За 3 голоса (против – нет, воздержавшихся - нет)
Председатель  комиссии

Рафальский А.П.      ____________    Главный врач

Члены комиссии 

Вручинская Н.В.      _____________    Заместитель директора по медицинской части КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

 Латиф Батес           ______________  Заместитель директора  по ККМУ КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

Тулегенова А.Ж.     _____________    Заведующая аптекой

Секретарь  комиссии

Жигадло Н.Н.    _____________    Бухгалтер по государственным закупкам
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