Қосымша 2
Сатып алынатын тауарларға МТ сипаттама

	N лота
	Тауардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Тауардың сапасына қойылатын талаптар, техникалық және функционалдық сипаттамалары (тұтыну қасиеттері)
	Көлемі

	

1
	Троакар
	штук
	Тубус троакара, клапан: қайырмалы, Автоматты ашу, коннектор, ø кемінде 5.5 мм, тот баспайтын болат, ұзындығы: кемінде 95 мм; үшін лапароскоп " Gimmi»

	4

	2
	Троакар
	штук
	Троакар стилеті, конустық, ø кемінде 5.5 мм, ұзындығы: кемінде 95 мм "gimmi" лапароскопы үшін»
	4

	3
	Троакар
	штук
	Тубус троакара, клапан: қайырмалы, Автоматты ашу, коннектор, ø кемінде 11 мм, тот баспайтын болат, ұзындығы: кемінде 101 мм; лапароскоп үшін "Gimmi»
	4

	4
	Троакар
	штук
	троакар стилеті, конустық, ø кемінде 11 мм, ұзындығы: кемінде 101 мм "gimmi" лапароскопы үшін»
	4

	5
	Пушер
	штук
	Ашық ілмегі бар тораптарды итергіш, ø кемінде 4 мм, ұзындығы: "gimmi" лапароскопы үшін кемінде 330 мм»
	1

	6
	Ножницы
	штук
	Монополярлы қайшылар, иілген, екі браншасы да жылжымалы, ø кемінде 5 мм, ұзындығы: "Gimmi" лапароскопы үшін кемінде 330 мм»

	1

	7
	Щипцы
	штук
	Биполярлы қысқыштар, ø кемінде 5 мм, ұзындығы: "Gimmi" лапароскопы үшін кемінде 340 мм»

	2

	8
	Иглы Вереша
	штук
	Ине Вереша, ø кем дегенде 2 мм, ұзындығы кем дегенде 150 мм, лапароскоп үшін баспайтын болат " Gimmi»
	1

	9
	Иглы Вереша
	
штук
	Ине Вереша, ø кем дегенде 2 мм, ұзындығы кем дегенде 100 мм, лапароскоп үшін баспайтын болат " Gimmi»
	1

	10
	Кабель соединительный
	 штук
	Биполярлы кабель, ұзындығы: "Gimmi" лапароскопы үшін кемінде 3 м»
	3

	11
	Емкость для аспирации
	штук
	Пластикалық контейнер, толып кететін клапанның болуы, көлемі: кем дегенде 2, "Gimmi" лапароскопы үшін»
	1

	12
	Шланг для аспирации
	 комплект
	Аспирацияға арналған РМ 304 помпасы үшін, "gimmi" лапароскопы үшін 20-дан аспайтын көп рет қолданылатын силикон шлангілерінің жиынтығы»
	2

	13
	Шланг для ирригации
	комплект
	Көп рет қолданылатын жинағы силикон шлангі үшін, ирригация. PM 304 сорғы үшін, "Gimmi" лапароскопы үшін 20-дан артық емес пайдалануға арналған»
	2

	14
	Шланг
	комплект
	"Gimmi" лапароскопы үшін, РМ 304 помпасы үшін, интеграцияланған сүзгісі бар 20-дан артық емес пайдалануға арналған вакуумдық силикон шлангілерінің көп реттік жиынтығы»
	2

	15
	Фильтр CO2
	штук
	Инсуффляцияға арналған сүзгі, "Gimmi" лапароскопы үшін кемінде 15 мм»
	5

	16
	Рукоятка
	штук
	Биполярлы құралдарға арналған тұтқасы, RF коннекторы бар, кремальерсіз, кем дегенде 360°айналады
	1

	17
	Переходник для троакаров
	штук
	Редукциялық канюля, 11 мм артық емес 5.5 мм кем емес
	1

	18
	Переходник для троакаров
	штук
	Редукциялық канюля, 12.5 мм артық емес, 5.5 мм кем емес
	1

	19
	Переходник для троакаров, накидной
	штук
	Редукциялық каннула артық емес 12,5/11/10 5,5 мм кем емес

	1

	20
	Аппликатор для клея IFAJET
	штук
	Мақсаты: IFAJET желімін бүркуге арналған Аппликатор. Анықтама: IFAJET аппликаторы IFABOND мата желімін бүрку үшін қолданылады, бұл бүріккіш бөтелке. Желімді бүрку үшін тығынды бұрап, бөтелкені аппликаторға салу қажет емес. Кейбір жағдайларда бүрку айналасындағы аймақтарды қорғау ұсынылады. Қажет болса, ifabond желімінің бірнеше қабатын жағыңыз, алдыңғы қабаттың толық полимерленуін күтіңіз, алайда бұл қалыптасқан пленканың икемділігін төмендетеді және қатты жабысқақ тығынның пайда болуына әкелуі мүмкін. Кем дегенде 1,5 мл Шашыратылған IFABOND 150 см2 аспайтын аумақты жаба алады. Сақтау шарттары: түпнұсқа қаптамада, тікелей күн сәулесінен және 5 С аспайтын температурада ылғалдан қорғалған жерде. Сақтау мерзімі: кемінде 5 жыл. Ұсынылған жағдайларда сақтау кезінде IFABOND сақтау мерзімі 2 жылдан кем емес (күні қаптамада көрсетілген). Өнімді жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға тыйым салынады. лапароскоп үшін " Gimmi»
	1

	21
	Хирургический тканевой клей IFABOND 0,5 мл
	штук
	Мақсаты: желім хирургиялық торларды бекіту үшін қолданылады.
Анықтама: хирургиялық желім-Бұл N-гексил мономерлері цианоакрилаттан тұратын сұйық медициналық құрал, оқушы және стерильді. Желім герметикалық жабылған полипропилен бөтелкесіне салынған. Құрамында 0,5 мл-ден артық емес, шприці бар қос блистерде және желімді таңдау үшін бұлшықет ішіне енгізуге арналған бір реттік инемен ұсынылған. Қолданған кезде желім сұйық болып қалады, содан кейін тірі матамен немесе дымқыл және/немесе сілтілі ортамен байланыста болған кезде жақсы механикалық қарсылықты қамтамасыз ететін тез полимерленеді. Полимерлеу аяқталғаннан кейін желім жабысқақ қасиеттерін жоғалтады. Қалыпты пайдалану жағдайында желім гидролитикалық жолмен бөлінеді, резорбция уақыты матаның түріне және қолданылатын желімнің мөлшеріне байланысты болады.
Сақтау шарттары: түпнұсқа қаптамада, тікелей күн сәулесінен және 5 С аспайтын температурада ылғалдан қорғалған жерде.
Сақтау мерзімі: кемінде 5 жыл. Ұсынылған жағдайларда сақтау кезінде жарамдылық мерзімі кемінде 2 жыл болады (күні орамада көрсетілген). Өнімді жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға тыйым салынады. лапароскоп үшін " Gimmi»
	4

	22
	Хирургический тканевой клей IFABOND 1 мл
	 штук
	Мақсаты: желім хирургиялық торларды бекіту үшін қолданылады.
Анықтама: хирургиялық желім-Бұл N-гексил мономерлері цианоакрилаттан тұратын сұйық медициналық құрал, оқушы және стерильді. Желім герметикалық жабылған полипропилен бөтелкесіне салынған. Құрамында 1 мл-ден артық емес шприці бар қос блистерде және желімді таңдау үшін іштен инъекцияға арналған бір реттік инемен ұсынылған. Қолданған кезде желім сұйық болып қалады, содан кейін тірі матамен немесе дымқыл және/немесе сілтілі ортамен байланыста болған кезде жақсы механикалық қарсылықты қамтамасыз ететін тез полимерленеді. Полимерлеу аяқталғаннан кейін желім жабысқақ қасиеттерін жоғалтады. Қалыпты пайдалану жағдайында желім гидролитикалық жолмен бөлінеді, резорбция уақыты матаның түріне және қолданылатын желімнің мөлшеріне байланысты болады.
Сақтау шарттары: түпнұсқа қаптамада, тікелей күн сәулесінен және 5 С аспайтын температурада ылғалдан қорғалған жерде.
Сақтау мерзімі: кемінде 5 жыл. Ұсынылған жағдайларда сақтау кезінде жарамдылық мерзімі кемінде 2 жыл болады (күні орамада көрсетілген). Өнімді жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға тыйым салынады. лапароскоп үшін " Gimmi»
	3

	23
	Хирургический тканевой клей IFABOND 1,5 мл
	 штук
	Мақсаты: желім хирургиялық торларды бекіту үшін қолданылады.
Анықтама: хирургиялық желім-Бұл N-гексил мономерлері цианоакрилаттан тұратын сұйық медициналық құрал, оқушы және стерильді. Желім герметикалық жабылған полипропилен бөтелкесіне салынған. Құрамында 1.5 мл-ден аспайтын желім бар, ол шприцпен Қос блистерде және желімді таңдау үшін бұлшықет ішіне енгізуге арналған бір рет қолданылатын инемен ұсынылған. Қолданған кезде желім сұйық болып қалады, содан кейін тірі матамен немесе дымқыл және/немесе сілтілі ортамен байланыста болған кезде жақсы механикалық қарсылықты қамтамасыз ететін тез полимерленеді. Полимерлеу аяқталғаннан кейін желім жабысқақ қасиеттерін жоғалтады. Қалыпты пайдалану жағдайында желім гидролитикалық жолмен бөлінеді, резорбция уақыты матаның түріне және қолданылатын желімнің мөлшеріне байланысты болады.
Сақтау шарттары: түпнұсқа қаптамада, тікелей күн сәулесінен және 5 С аспайтын температурада ылғалдан қорғалған жерде.
Сақтау мерзімі: кемінде 5 жыл. Ұсынылған жағдайларда сақтау кезінде IFABOND сақтау мерзімі 2 жылдан кем емес (күні қаптамада көрсетілген). Өнімді жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға тыйым салынады. лапароскоп үшін " Gimmi»
	
1

	24
	Аппликатор для клея IFABOND 15 см
	штук
	Мақсаты: Аппликатор IFABOND мата желімі үшін қолданылады. Сипаттама: Аппликатор IFABOND мата желімін қолдану үшін қолданылады, әр түрлі ұзындықтағы иілген жиегі бар қуыс түтік. Ашық операциялар үшін: ұзындығы 15 см-ден аспайтын қысқа аппликаторлар 1 мл-ден кем емес IFABOND ауданы 50 см2-ден кем емес болуы мүмкін. Сақтау шарттары: түпнұсқа қаптамада, тікелей күн сәулесінен және 5 С аспайтын температурада ылғалдан қорғалған жерде. Сақтау мерзімі: кемінде 5 жыл. Ұсынылған жағдайларда сақтау кезінде IFABOND сақтау мерзімі 2 жылдан кем емес (күні қаптамада көрсетілген). Gimmi "лапароскопы үшін жарамдылық мерзімі өткеннен кейін құралды пайдалануға тыйым салынады»
	1

	25
	Аппликатор для клея IFABOND 37 см
	штук
	Мақсаты: Аппликатор IFABOND мата желімі үшін қолданылады.
Сипаттама: Аппликатор IFABOND мата желімін қолдану үшін қолданылады, әр түрлі ұзындықтағы иілген жиегі бар қуыс түтік. Ашық операциялар үшін: ұзындығы 15 см-ден аспайтын қысқа аппликаторлар 1 мл-ден кем емес IFABOND ауданы 50 см2-ден кем емес болуы мүмкін.
Мақсаты: Аппликатор IFABOND мата желімі үшін қолданылады.
Сипаттама: Аппликатор IFABOND мата желімін қолдану үшін қолданылады, әр түрлі ұзындықтағы иілген жиегі бар қуыс түтік. Лапаро-скопиялық хирургия үшін: ұзындығы кемінде 37 ұзын аппликаторлар. Кем дегенде 1 мл IFABOND кем дегенде 50 см2 аумақты жаба алады.
Сақтау шарттары: түпнұсқа қаптамада, тікелей күн сәулесінен және 5 С аспайтын температурада ылғалдан қорғалған жерде.
Сақтау мерзімі: кемінде 5 жыл. Ұсынылған жағдайларда сақтау кезінде IFABOND сақтау мерзімі 2 жылдан кем емес (күні қаптамада көрсетілген). Gimmi "лапароскопы үшін жарамдылық мерзімі өткеннен кейін құралды пайдалануға тыйым салынады»
	2

	26
	Аппликатор для клея IFABOND 45 см
	штук
	Мақсаты: Аппликатор IFABOND мата желімі үшін қолданылады. Сипаттама: Аппликатор IFABOND мата желімін қолдану үшін қолданылады, әр түрлі ұзындықтағы иілген жиегі бар қуыс түтік. Лапаро-скопиялық хирургия үшін: ұзындығы кемінде 45 см ұзын аппликаторлар, кем дегенде 1 мл IFABOND кем дегенде 50 см2 аумақты жаба алады. Сақтау шарттары: түпнұсқа қаптамада, тікелей күн сәулесінен және 5 С аспайтын температурада ылғалдан қорғалған жерде. Сақтау мерзімі: кемінде 5 жыл. Ұсынылған жағдайларда сақтау кезінде IFABOND сақтау мерзімі 2 жылдан кем емес (күні қаптамада көрсетілген). Өнімді жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға тыйым салынады "Gimmi" лапароскопы үшін кемінде 37 см»
	2

	27
	Хирургические клипсы размер «L»

	картриджей
	Мақсаты: ұлпалар мен тамырлардың сызықтық құрылымдарын байлау, қан ағынын тоқтату. Қолдану саласы: хирургия. Қауіпсіздік класы: 2 А класы-орташа тәуекел дәрежесі бар Техникалық сипаттамалары: Байланыстырушы полимерлі клиптер жоғары био үйлесімді емес сіңірілмейтін полимерден жасалған. "L" өлшемін анықтау үшін түсті таңбалау күлгін болып табылады. Клипті құлыптаудың тән дыбысы бар икемді дизайн. Стандартты жеткізу жиынтығы: Лигирлейтін полимерлік клипстер (мөлшері " L " - кемінде 5 13 мм.) - 1 КаР-тридж кемінде 6 дана лапароскоп үшін " Gimmi»
	20

	28
	Клипс-аппликатор для открытой хирургии
	 штук
	Мақсаты: ұлпалар мен тамырлардың сызықтық құрылымдарын байлау, қан ағынын тоқтату.
Қолдану саласы: Хирургия
Сипаттамасы:
Ашық хирургияға арналған клипс-аппликатор meta CLIP клипс жеткізу құрылғысын пайдалануға арналған. META CLIP клиптері тамырларды немесе тіндік құрылымдарды таңуға байланысты процедураларда қолданылады. Хирургтар ыдыстың немесе таңылатын тіннің құрылымы үшін тиісті мөлшердегі клипті таңдап, клип ыдысты немесе тіннің құрылымын толығымен қамтуы керек. Клипті салғаннан кейін, ол клипті құлыптаудың тән дыбысына дейін аппликатор тұтқасын басу арқылы басылады. Басқа байланыстырушы клиптерді осы аппликаторлармен қолдануға болмайды. Аппликаторлар белгілі бір мөлшердегі META CLIP клиптерімен қолданылады. Тиісті мөлшердегі "L" клиптеріне түс сәйкестендіруі қолданылады: "L" - Күлгін. Қолданар алдында автоклавта зарарсыздандыру процедурасын кемінде 30 минут 121℃температурада жүргізу керек. Арналған хққ-горазового пайдалану
Стандартты жеткізу жиынтығы:
Ашық хирургияға арналған клипс-аппликатор-картон қорапта 1 дана.
для лапароскопа «Gimmi»
	1

	29
	Эндоскопические клипс-аппликаторы
	 штук
	Мақсаты: ұлпалар мен тамырлардың сызықтық құрылымдарын байлау, қан ағынын тоқтату.
Қолдану саласы: Хирургия
Сипаттамасы:
Эндоскопиялық клипс-аппликаторлар META CLIP клипс жеткізу құрылғысы ретінде пайдалануға арналған. META CLIP клиптері тамырларды немесе тіндік құрылымдарды таңуға байланысты процедураларда қолданылады. Хирургтар ыдыстың немесе таңылатын тіннің құрылымы үшін тиісті мөлшердегі клипті таңдап, клип ыдысты немесе тіннің құрылымын толығымен қамтуы керек. Клипті салғаннан кейін, ол клипті құлыптаудың тән дыбысына дейін аппликатор тұтқасын басу арқылы басылады. Басқа байланыстырушы клиптерді осы аппликаторлармен қолдануға болмайды. Аппликаторлар белгілі бір мөлшердегі META CLIP клиптерімен қолданылады. Тиісті мөлшердегі "L" клиптеріне түс сәйкестендіруі қолданылады: "L" - Күлгін. Қолданар алдында автоклавта зарарсыздандыру процедурасын кемінде 30 минут 121℃температурада жүргізу керек. Арналған хққ-горазового пайдалану.
Стандартты жеткізу жиынтығы:
Эндоскопиялық клиптер-аппликаторлар – картон қорапта 1 дана
лапароскоп үшін " Gimmi»
	1

	30
	Резиновые уплотнители для троакаров
	комплект
	Резеңке тығыздағыштар үшін трокар диаметрі 5,5 мм, сұр Т 9050.14; Қызыл т 9050.11 диаметрі 5,5 мм ; қызыл жұқа т2315.00 23*1,5 мм. лапароскоп үшін " Gimmi»
	4

	31
	Резиновые уплотнители для троакаров
	комплект
	Резеңке тығыздағыштар үшін трокар диаметрі 11,0 мм: сары Т 9211.02; көк Т 9110.12, диаметрі 11,0 мм; қызыл жұқа т 2815.00 28*1,5 мм лапароскоп үшін " Gimmi»
	4

	32
	Фильтр влагоотделитель
	штук 
	Drager Fabius plus наркоз аппараты үшін компрессорға арналған автоматты ылғалды жою клапаны бар ылғал бөлгіш сүзгісі
	1


Сатып алынатын медициналық тауарларға (МТ) қойылатын талаптар
4-тарау. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және медициналық көмекті көрсету шеңберінде сатып алынатын тауарларға қойылатын талаптар
21. Сатып алынатын медициналық техникаға мынадай талаптар қойылады::
  1) медициналық техниканы Қазақстан Республикасында тіркеудің немесе Кодексте көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағына әкелу үшін Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның қорытындысының (рұқсат беру құжатының) болуы. Тіркеу тіркеуді растайтын құжаттың көшірмесімен немесе электрондық-цифрлық қолтаңбамен куәландырылған мемлекеттік тізілімнің ақпараттық ресурсынан үзінді көшірмесімен расталады. Тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;
    2) медициналық техниканы таңбалау, тұтыну орамы, қолдану жөніндегі Нұсқаулық және пайдалану құжаты Кодекстің және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіптің талаптарына сәйкес келеді.;
   3) медициналық техника денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес оның қауіпсіздігінің, тиімділігі мен сапасының сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады және тасымалданады.;
   4) медициналық техника жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жеткізу сәтіне дейінгі жиырма төрт ай кезеңінде өндірілген;
   5) өлшем құралдарына жататын медициналық техника Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген. Қазақстан Республикасы өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган берген сертификаттың көшірмесімен расталады. Өлшем бірлігі жүйесін тізілімге енгізу қажеттілігінің болмауы Техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті органның хатымен расталады;
   6) жылжымалы кешен Қазақстан Республикасында арнайы автокөліктен, медициналық техникадан, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын бірыңғай кешен ретінде тіркелген.

"СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ                                                                                                                                                                                            
«Тайынша КБАА» ШЖҚ КМК      Бас дәрігері                     					    А.П. Рафальский



Приложение 2
Техническая спецификация
к закупаемым товарам - МТ


	N лота
	Наименование товара
	Ед. измерения
	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
	Кол-во

	

1
	Троакар
	штук
	Тубус троакара, клапан: откидной, автоматическое открытие, коннектор , ø не менее 5.5 мм, нержавеющая сталь, длина: не менее 95 мм; для лапароскопа «Gimmi»
	4

	2
	Троакар
	штук
	Стилет троакара, конический, ø не менее 5.5 мм, длина: не менее 95 мм для лапароскопа «Gimmi»
	4

	3
	Троакар
	штук
	Тубус троакара, клапан: откидной, автоматическое открытие, коннектор, ø не менее 11 мм, нержавеющая сталь, длина: не менее 101 мм; для лапароскопа «Gimmi»
	4

	4
	Троакар
	штук
	стилет троакара, конический, ø не менее 11 мм, длина: не менее 101 мм для лапароскопа «Gimmi»
	4

	5
	Пушер
	штук
	Толкатель узлов с открытой петлей, ø не менее 4 мм, длина: не менее 330 мм для лапароскопа «Gimmi»
	1

	6
	Ножницы
	штук
	Монополярные ножницы,  изогнутые, обе бранши подвижны, ø не менее 5 мм, длина: не менее 330 мм для лапароскопа «Gimmi»
	1

	7
	Щипцы
	штук
	Биполярные щипцы, ø не менее 5 мм, длина: не менее 340 мм для лапароскопа «Gimmi»
	2

	8
	Иглы Вереша
	штук
	Игла Вереша, ø не менее 2 мм, длина не менее 150 мм, нержавеющая сталь для лапароскопа «Gimmi»
	1

	9
	Иглы Вереша
	
штук
	Игла Вереша, ø не менее 2 мм, длина не менее 100 мм, нержавеющая сталь для лапароскопа «Gimmi»
	1

	10
	Кабель соединительный
	  штук
	Биполярный кабель, длина: не менее 3 м для лапароскопа «Gimmi»
	3

	11
	Емкость для аспирации
	штук
	Пластмассовая емкость, наличие клапана от переполнения, объем: не менее 2, для лапароскопа «Gimmi»
	1

	12
	Шланг для аспирации
	 комплект
	Многоразовый набор силиконовых шлангов для аспирации не более, чем на 20 использований,  для помпы РМ 304, для лапароскопа «Gimmi»
	2

	13
	Шланг для ирригации
	комплект
	Многоразовый набор силиконовых шлангов для ирригации. Рассчитан не более, чем на 20 использований, для помпы РМ 304, для лапароскопа «Gimmi»
	2

	14
	Шланг
	комплект
	Многоразовый набор вакуумных силиконовых шлангов не более, чем на 20 использований с интегрированным фильтром, для помпы РМ 304, для лапароскопа «Gimmi»
	2

	15
	Фильтр CO2
	штук
	Фильтр для инсуффляции, не менее 15 мм для лапароскопа «Gimmi»
	5

	16
	Рукоятка
	штук
	Рукоятка для биполярных инструментов, с ВЧ-коннектором, без кремальеры, вращается не менее, чем на 360°
	1

	17
	Переходник для троакаров
	штук
	Редукционная канюля, не более 11 мм не менее 5.5 мм
	1

	18
	Переходник для троакаров
	штук
	Редукционная канюля, не более 12.5 мм не менее 5.5 мм
	1

	19
	Переходник для троакаров, накидной
	штук
	Редукционная канюля не более 12,5/11/10 не менее 5,5 мм
	1

	20
	Аппликатор для клея IFAJET
	штук
	Назначение: Аппликатор для распыления клея IFAJET.
Описание: Аппликатор IFAJET используется для распыления тканевого клея IFABOND, представляет собой флакон для распыления.  Для распыления клея необходимо открутить пробку и вставить флакон в аппликатор. В некоторых случаях рекомендуется защитить зоны вокруг распыляемой. При необходимости нанести несколько слоев клея IFABOND дождаться полной полимеризации предыдущего слоя, что, впрочем, снизит гибкость образовавшейся пленки и может привести к образованию твердой клеевой пробки. Не менее 1,5 мл распыленного IFABOND могут покрыть площадь не более 150 см2.
Условия хранения: В оригинальной упаковке, в месте, защищенном от прямого солнечного света и влаги при температуре, не более 5 С.
Срок хранения: не менее 5 лет. При хранении в рекомендованных условиях IFABOND имеет срок годности не менее 2 года (дата указана на упаковке). Запрещается использовать средство по истечении срока годности. для лапароскопа «Gimmi»
	1

	21
	Хирургический тканевой клей IFABOND 0,5 мл
	штук
	Назначение: Клей используется для фиксации хирургических сеток.
Описание: Хирургический клей является жидким медицинским средством, прозрачным и стерильным, состоящим из n-гексил мономеров цианоакрилата. Клей упакован в герметически закрытый флакон из полипропилена. Содержит не более 0,5 мл, представлен в двойном блистере со шприцем и одноразовой иглой для внутримышечных инъекций для отбора клея.  При нанесении клей остается жидким, затем, при соприкосновении с живой тканью или с влажной и/или щелочной средой быстро полимеризуется, обеспечивая хорошее механическое сопротивление. По окончании полимеризации клей теряет адгезивные свойства. В обычных условиях использования клей расщепляется гидролитического путем, время рассасывания зависит от типа ткани и количества нанесенного клея.
Условия хранения: В оригинальной упаковке, в месте, защищенном от прямого солнечного света и влаги при температуре, не более 5 С.
Срок хранения: не менее 5 лет. При хранении в рекомендованных условиях имеет срок годности не менее 2 года (дата указана на упаковке). Запрещается использовать средство по истечении срока годности. для лапароскопа «Gimmi»
	4

	22
	Хирургический тканевой клей IFABOND 1 мл
	 штук
	Назначение: Клей используется для фиксации хирургических сеток.
Описание: Хирургический клей является жидким медицинским средством, прозрачным и стерильным, состоящим из n-гексил мономеров цианоакрилата. Клей упакован в герметически закрытый флакон из полипропилена. Содержит не более 1 мл представлен в двойном блистере со шприцем и одноразовой иглой для внутримышечных инъекций для отбора клея.  При нанесении клей остается жидким, затем, при соприкосновении с живой тканью или с влажной и/или щелочной средой быстро полимеризуется, обеспечивая хорошее механическое сопротивление. По окончании полимеризации клей теряет адгезивные свойства. В обычных условиях использования клей расщепляется гидролитического путем, время рассасывания зависит от типа ткани и количества нанесенного клея.
Условия хранения: В оригинальной упаковке, в месте, защищенном от прямого солнечного света и влаги при температуре, не более 5 С.
Срок хранения: не менее 5 лет. При хранении в рекомендованных условиях имеет срок годности не менее 2 года (дата указана на упаковке). Запрещается использовать средство по истечении срока годности. для лапароскопа «Gimmi»

	3

	23
	Хирургический тканевой клей IFABOND 1,5 мл
	 штук
	Назначение: Клей используется для фиксации хирургических сеток.
Описание: Хирургический клей является жидким медицинским средством, прозрачным и стерильным, состоящим из n-гексил мономеров цианоакрилата. Клей упакован в герметически закрытый флакон из полипропилена. Содержит не более 1.5 мл клея, представлен в двойном блистере со шприцем и одноразовой иглой для внутримышечных инъекций для отбора клея.  При нанесении клей остается жидким, затем, при соприкосновении с живой тканью или с влажной и/или щелочной средой быстро полимеризуется, обеспечивая хорошее механическое сопротивление. По окончании полимеризации клей теряет адгезивные свойства. В обычных условиях использования клей расщепляется гидролитического путем, время рассасывания зависит от типа ткани и количества нанесенного клея.
Условия хранения: В оригинальной упаковке, в месте, защищенном от прямого солнечного света и влаги при температуре, не более 5 С.
Срок хранения: не менее 5 лет. При хранении в рекомендованных условиях IFABOND имеет срок годности не менее 2 года (дата указана на упаковке). Запрещается использовать средство по истечении срока годности. для лапароскопа «Gimmi»

	
1

	24
	Аппликатор для клея IFABOND 15 см
	штук
	Назначение: Аппликатор используется для тканевого клея IFABOND.
Описание: Аппликатор используется для нанесения тканевого клея IFABOND, представляет собой полую трубку с изогнутым краем разной длины.  Для открытых операций: короткие аппликаторы длиной не более 15 см. Не менее 1 мл IFABOND может покрыть площадь не менее  50 см2.
Условия хранения: В оригинальной упаковке, в месте, защищенном от прямого солнечного света и влаги при температуре, не более 5 С.
Срок хранения: не менее 5 лет. При хранении в рекомендованных условиях IFABOND имеет срок годности не менее 2 года (дата указана на упаковке). Запрещается использовать средство по истечении срока годности для лапароскопа «Gimmi»

	1

	25
	Аппликатор для клея IFABOND 37 см
	штук
	Назначение: Аппликатор используется для тканевого клея IFABOND.
Описание: Аппликатор используется для нанесения тканевого клея IFABOND, представляет собой полую трубку с изогнутым краем разной длины. Для лапароскопической хирургии: длинные аппликаторы  длиной не менее 37. Не менее 1 мл IFABOND может покрыть площадь не менее  50 см2.
Условия хранения: В оригинальной упаковке, в месте, защищенном от прямого солнечного света и влаги при температуре, не более 5 С.
Срок хранения: не менее 5 лет. При хранении в рекомендованных условиях IFABOND имеет срок годности не менее 2 года (дата указана на упаковке). Запрещается использовать средство по истечении срока годности для лапароскопа «Gimmi»
	2

	26
	Аппликатор для клея IFABOND 45 см
	штук
	Назначение: Аппликатор используется для тканевого клея IFABOND.
Описание: Аппликатор используется для нанесения тканевого клея IFABOND, представляет собой полую трубку с изогнутым краем разной длины.   Для лапароскопической хирургии: длинные аппликаторы длиной не менее 45 см. Не менее 1 мл IFABOND может покрыть площадь не менее  50 см2.
Условия хранения: В оригинальной упаковке, в месте, защищенном от прямого солнечного света и влаги при температуре, не более 5 С.
Срок хранения: не менее 5 лет. При хранении в рекомендованных условиях IFABOND имеет срок годности не менее 2 года (дата указана на упаковке). Запрещается использовать средство по истечении срока годности
не менее  37 см для лапароскопа «Gimmi»
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	27
	Хирургические клипсы размер «L»

	картриджей
	Назначение: лигирование линейных структур тканей и сосудов, остановка кровотечений.
Область применения: хирургия.
Класс безопасности: класс 2 а – со средней степенью риска
Технические характеристики:
Лигирующие полимерные клипсы изготовлены из высоко биосовместимого не рассасывающегося полимера. Цветовая маркировка для идентификации размера «L» - фиолетовый. Гибкая конструкция с наличием характерного звука блокировки клипсы.
Стандартный комплект поставки:
Лигирующие полимерные клипсы (размер «L» - не менее 5 не более 13 мм.) – 1 картридж не менее 6 штук 
для лапароскопа «Gimmi»
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	28
	Клипс-аппликатор для открытой хирургии
	 штук
	Назначение: Лигирование линейных структур тканей и сосудов, остановка кровотечений.
Область применения: Хирургия
Описание:
Клипс-аппликатор для открытой хирургии предназначен для использования в качестве устройства доставки клипс META CLIP. Клипсы META CLIP применяются в процедурах, связанных с перевязкой сосудов или тканевых структур. Хирурги должны подобрать клипсу соответствующего размера для размера сосуда или структуры ткани, подлежащей перевязке, так, чтобы клипса полностью охватила сосуд или структуру ткани. После вставки клипсы, она прижимается нажатием ручки аппликатора до характерного звука блокировки клипсы. Другие лигирующие клипсы нельзя использовать с этими аппликаторами. Аппликаторы используются с клипсами META CLIP определенного размера. К клипсам соответствующего размера «L» используется цветовая идентификация: «L» - фиолетовый.  Перед использованием необходимо провести процедуру стерилизации в автоклаве в течение не менее 30 минут при температуре не более 121℃. Предназначены для многоразового использования
Стандартный комплект поставки:
Клипс-аппликатор для открытой хирургии – 1 штука в картонной коробке. 
для лапароскопа «Gimmi»
	1

	29
	Эндоскопические клипс-аппликаторы
	 штук
	Назначение: Лигирование линейных структур тканей и сосудов, остановка кровотечений.
Область применения: Хирургия
Описание:
Эндоскопические клипс-аппликаторы предназначены для использования в качестве устройств доставки клипс META CLIP. Клипсы META CLIP применяются в процедурах, связанных с перевязкой сосудов или тканевых структур. Хирурги должны подобрать клипсу соответствующего размера для размера сосуда или структуры ткани, подлежащей перевязке, так, чтобы клипса полностью охватила сосуд или структуру ткани. После вставки клипсы, она прижимается нажатием ручки аппликатора до характерного звука блокировки клипсы. Другие лигирующие клипсы нельзя использовать с этими аппликаторами. Аппликаторы используются с клипсами META CLIP определенного размера. К клипсам соответствующего размера «L» используется цветовая идентификация: «L» - фиолетовый.  Перед использованием необходимо провести процедуру стерилизации в автоклаве в течение не менее 30 минут при температуре не более 121℃. Предназначены для многоразового использования.
Стандартный комплект поставки:
Эндоскопические клипс-аппликаторы – 1 штука в картонной коробке
 для лапароскопа «Gimmi»
	1

	30
	Резиновые уплотнители для троакаров
	комплект
	Резиновые уплотнители для троакаров:  на троакар диаметром 5,5 мм, серая Т 9050.14; красная Т 9050.11 диаметр 5,5мм ; красная тонкая  Т2315.00 23*1,5 мм. 
для лапароскопа «Gimmi»
	4

	31
	Резиновые уплотнители для троакаров
	комплект
	Резиновые уплотнители для троакаров: на троакар диаметром 11,0мм: желтая Т 9211.02; Синяя Т 9110.12, диаметр 11,0 мм; красная тонкая Т 2815.00 28*1,5мм 
для лапароскопа «Gimmi»
	4

	32
	Фильтр влагоотделитель
	штук 
	Фильтр влагоотделитель с клапаном автоматического удаления влаги для компрессора, для наркозного аппарата DRAGER FABIUS plus
	1





Требования к закупаемым товарам (МТ)

Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

21. К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:
[bookmark: z189]      1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;
[bookmark: z190]      2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;
[bookmark: z191]      3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;
[bookmark: z192]      4) медицинская техника является новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;
[bookmark: z193]      5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;
[bookmark: z194]      6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинской техники, изделий медицинского назначения.

                                                          
                                                           Главный врач
                                                           КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ»
                                                           КГУ "УЗ акимата СКО"                                                                                                  А.П. Рафальский
