
Хаттама №43

МТ сатып алу қорытындыларын бекіту туралы

к. Тайынша                                                                                                                                                                                                                            21 желтоқсан 2022ж.

1. Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші:
«Тайыншы ММБ» ШЖҚ КМК «Солтүстік Қазақстан облысының Әкімдігі» КММ, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Тайынша қ., көш. Крыжановского, 72, «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен мамандандырылған медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қағидаларға сәйкес баға ұсыныстарын сұрату арқылы; фармацевтикалық қызмет көрсету және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы No 375 қаулысы.
2. Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін келесі әлеуетті жеткізушілердің баға ұсыныстары ұсынылды:

	№ п/п
	Жеткізушінің атауы
	Жеткізушінің мекен-жайы
	Күні мен уақыты

	

1
	ЖШС НЕОМЕДИКАЛ  
БСН 190340014334
	Астана қ,
 просп. Сарыарка 31/2
	
20.12.2022 ж.
09:00 с.

	
2
	ЖЩС QUORU
БСН 180240000339
	Астана қ. Жубанова көш
д.23/1
	
20.12.2022 ж.
14:30 с.








Тендер тәсілімен сатып алуға мынадай лоттар бойынша ұсыныстар ұсынылды:

	N лота
	Тауардың атауы
	Тауардың сапасына қойылатын талаптар, техникалық және функционалдық сипаттамалары (тұтыну қасиеттері)
	Өлшем бірлігі
	Саны (көлемі)
	
Бағасы
	ЖШС НЕОМЕДИКАЛ  

	ЖЩС QUORU


	1
	Әмбебап операциялық үстел, аксессуарлары бар электро/механогидравлик, нұсқа

	Әмбебап операциялық үстел кең ауқымды хирургиялық операцияларға арналған (кеуде қуысына, іш қуысы мүшелеріне, қан тамырлары хирургиясы, гинекологиялық, проктологиялық, ортопедиялық, нейрохирургиялық, ЛОР-офтальмологиялық, урологиялық) - қолжетімділік. Электр желісінен де, батареялардан да жұмыс істеу мүмкіндігі (егер опция бар болса): батарея заряды үстелдің бір апта бойы жұмысын қамтамасыз етуі керек, 50-80 операция қол жетімді. Батареяларда «жад» әсері болмауы керек және оны кез келген уақытта стандартты желі кабелі арқылы 220 В айнымалы ток желісінен қайта зарядтауға болады – қолжетімділік. Қуат көзі 220 В, 50 Гц. Колоннаның негізі хром-никельді болаттан жасалған корпуспен жабылған - міндетті емес. Үстелді бекіту үстелдің негізінде орналасқан педальдың көмегімен жүзеге асырылуы керек - қолжетімділік. Үстелді бекіту арнайы тартылатын тіректерде жүзеге асырылады - қолжетімділік. Үстел үстінде рентгендік кассеталарды үстелдің бүкіл ұзындығы бойынша орналастыру үшін арнайы бағыттаушы рельстер болуы керек - қолжетімділік. Бұрандалы бекіткішсіз секцияларды жылдам қосу және бекіту жүйесі - болуы. Бөлім саны, 5 бөлім. Жетек – электро/механогидравлик. Қолмен де, аяқпен де сымды қашықтан басқару құралы арқылы үстелді басқару мүмкіндігі (жеткізу жинағында аяқпен басқару құралы болса). 2 кабельдік басқару панелін (аяқ пен қол) бір уақытта пайдалану мүмкіндігі - жеткізу жинағында аяқпен басқару құралы болса. Аяқпен басқару міндетті емес.
Қолмен басқару панелінің функционалдық пернелері: Үстелді биіктік бойынша реттеу; Tradelenburg / Anti-Tredelenburg позициясын реттеу - қолжетімділік; Бөлімдердің бүйірлік бейімділіктері – болуы. Бір түймені басу арқылы үстелді көлденең күйге келтіру - бұл болуы. Бір түймені басу арқылы үстел үстін иілу / ұзарту күйіне келтіру - бұл болуы. Кестені басқару панелінде стандартты функциялардан басқа келесі арнайы функциялар болуы керек: 0-позициясы, алдын ала орнатылған бағдарламаланатын позициялар және т.б. - Қол жетімділік.
Үстелдегі матрац алынбалы, секцияларға сәйкес келеді, ультрадыбыстық жіксіз дәнекерлеу бар. Матрас материалы - арнайы екі қабатты матрац: есте сақтау әсері бар тұтқыр-серпімді синтетикалық материалдың бір қабаты, екінші қабат - этилен-пропилен-диен мономерінің серпімді негізі - болуы. Матрастың қалыңдығы 75 мм. Арнайы ауа клапандары - қолжетімділік. Барлық бөлімдердегі радиожарық беті – болуы. Орнатылған аксессуарлар пациенттің оңтайлы орналасуын қамтамасыз ету үшін жұмыс бетінің айналу бұрышында, айналу бұрышында, көлбеу бұрышында және биіктігін реттеуде қозғалысын қамтамасыз етуі керек - қолжетімділік. Операция бөлмесінің ішінде қозғалысты жеңілдету үшін кіріктірілген дөңгелектер - қолжетімділік. Бүйірлік рельстерден аксессуарлардың сырғып кетуіне және құлауына қарсы қауіпсіздік жүйесі - аксессуарлардың бекітпелерінің сырғып кетуіне және құлауына жол бермейтін бүйірлік рельстердегі тығындар - бар. Үстелдің бойлық ығысуы 300 мм - міндетті емес. Бүйрек роликі 120 мм - міндетті емес. Жүк көтергіштігі 185 кг. Габариттік өлшемдері: Үстелдің ұзындығы (бас және аяқ бөліктерін қосқанда) 2030 мм. Бүйірлік рельстермен үстелдің ені 556 мм. Бүйірлік рельстерсіз үстелдің ені 500 мм. Үстелдің салмағы 200 кг. Электрлік/механогидравликалық реттеулердің техникалық сипаттамалары: Үстелдің ең төменгі биіктігі (матрастың қалыңдығын қоспағанда) 680 мм. Үстелдің максималды көтеру биіктігі (матрастың қалыңдығын қоспағанда) 1030 мм. Үстелдің бүйірлік еңістері солға 21 °, оңға 21 °. Тренделенбург/анти-Тренделенбург позициясы +26/-26°. Артқы бөлікті жоғары/төмен +80/-40° еңкейтіңіз. Бөлек аяқ бөлігін жоғары/төмен +20/-90°. Аяқ бөлігін әрқайсысын 90°-қа бөліңіз. Аяқ бөліктерін бүйірлерге жалпы сұйылту, 180°. Бас бөлігін жоғары/төмен еңкейту +45/-90°.
Толық жиынтық: Әмбебап операциялық үстел - 1 жинақ. Клиппен аяқ тірегі, сол. Қысқышы, жастығы және бекітетін белдігі бар аяқ тірегі. Қолданылуы: науқастың аяғын қолдау және бекіту үшін. Өлшемдері (L×W×H) (мм): 20×200×310 мм - 1 дана. Қысқышпен аяқ тірегі, оң. Қысқышы, жастығы және бекітетін белдігі бар аяқ тірегі. Қолданылуы: науқастың аяғын қолдау және бекіту үшін. Өлшемдері (L×W×H) (мм): 20×200×310 мм - 1 дана. Су төгетін контейнер: ағызатын контейнер. Гинекология және урология үшін дренаждық бассейн. Қолданылуы: қалдықтарды төгу үшін. Өлшемдері (L×W×H) (мм): 430×355×280 мм – 1 дана.
	дн
	1
	10 965 734
	
10 850 000
	
 10 965 734






Техникалық ерекшелігі
   Сатып алынатын медициналық тауарларға (МТ) қойылатын талаптар
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Медициналық техниканың атауы (үлгісін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)

	Әмбебап операциялық үстел, аксессуарлары бар электро/механогидравлик, нұсқа


	2
	Өлшеу құралдарына қатысты МТ атауы (моделін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып
)
	

	
	Қаптамаға қойылатын талаптар

	№
п/п
	Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің атауы (медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)

	Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің үлгісі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы

	Қажетті мөлшер
(өлшем бірлігін көрсетеді
)

	
	
	Негізгі компоненттер


	
	
	1
	Әмбебап операциялық үстел, аксессуарлары бар электро/механогидравлик, нұсқа

	Әмбебап операциялық үстел кең ауқымды хирургиялық операцияларға арналған (кеуде қуысына, іш қуысы мүшелеріне, қан тамырлары хирургиясы, гинекологиялық, проктологиялық, ортопедиялық, нейрохирургиялық, ЛОР-офтальмологиялық, урологиялық) - қолжетімділік. Электр желісінен де, батареялардан да жұмыс істеу мүмкіндігі (егер опция бар болса): батарея заряды үстелдің бір апта бойы жұмысын қамтамасыз етуі керек, 50-80 операция қол жетімді. Батареяларда «жад» әсері болмауы керек және оны кез келген уақытта стандартты желі кабелі арқылы 220 В айнымалы ток желісінен қайта зарядтауға болады – қолжетімділік. Қуат көзі 220 В, 50 Гц. Колоннаның негізі хром-никельді болаттан жасалған корпуспен жабылған - міндетті емес. Үстелді бекіту үстелдің негізінде орналасқан педальдың көмегімен жүзеге асырылуы керек - қолжетімділік. Үстелді бекіту арнайы тартылатын тіректерде жүзеге асырылады - қолжетімділік. Үстел үстінде рентгендік кассеталарды үстелдің бүкіл ұзындығы бойынша орналастыру үшін арнайы бағыттаушы рельстер болуы керек - қолжетімділік. Бұрандалы бекіткішсіз секцияларды жылдам қосу және бекіту жүйесі - болуы. Бөлім саны, 5 бөлім. Жетек – электро/механогидравлик. Қолмен де, аяқпен де сымды қашықтан басқару құралы арқылы үстелді басқару мүмкіндігі (жеткізу жинағында аяқпен басқару құралы болса). 2 кабельдік басқару панелін (аяқ пен қол) бір уақытта пайдалану мүмкіндігі - жеткізу жинағында аяқпен басқару құралы болса. Аяқпен басқару міндетті емес.
Қолмен басқару панелінің функционалдық пернелері: Үстелді биіктік бойынша реттеу; Tradelenburg / Anti-Tredelenburg позициясын реттеу - қолжетімділік; Бөлімдердің бүйірлік бейімділіктері – болуы. Бір түймені басу арқылы үстелді көлденең күйге келтіру - бұл болуы. Бір түймені басу арқылы үстел үстін иілу / ұзарту күйіне келтіру - бұл болуы. Кестені басқару панелінде стандартты функциялардан басқа келесі арнайы функциялар болуы керек: 0-позициясы, алдын ала орнатылған бағдарламаланатын позициялар және т.б. - Қол жетімділік.
Үстелдегі матрац алынбалы, секцияларға сәйкес келеді, ультрадыбыстық жіксіз дәнекерлеу бар. Матрас материалы - арнайы екі қабатты матрац: есте сақтау әсері бар тұтқыр-серпімді синтетикалық материалдың бір қабаты, екінші қабат - этилен-пропилен-диен мономерінің серпімді негізі - болуы. Матрастың қалыңдығы 75 мм. Арнайы ауа клапандары - қолжетімділік. Барлық бөлімдердегі радиожарық беті – болуы. Орнатылған аксессуарлар пациенттің оңтайлы орналасуын қамтамасыз ету үшін жұмыс бетінің айналу бұрышында, айналу бұрышында, көлбеу бұрышында және биіктігін реттеуде қозғалысын қамтамасыз етуі керек - қолжетімділік. Операция бөлмесінің ішінде қозғалысты жеңілдету үшін кіріктірілген дөңгелектер - қолжетімділік. Бүйірлік рельстерден аксессуарлардың сырғып кетуіне және құлауына қарсы қауіпсіздік жүйесі - аксессуарлардың бекітпелерінің сырғып кетуіне және құлауына жол бермейтін бүйірлік рельстердегі тығындар - бар. Үстелдің бойлық ығысуы 300 мм - міндетті емес. Бүйрек роликі 120 мм - міндетті емес. Жүк көтергіштігі 185 кг. Габариттік өлшемдері: Үстелдің ұзындығы (бас және аяқ бөліктерін қосқанда) 2030 мм. Бүйірлік рельстермен үстелдің ені 556 мм. Бүйірлік рельстерсіз үстелдің ені 500 мм. Үстелдің салмағы 200 кг. Электрлік/механогидравликалық реттеулердің техникалық сипаттамалары: Үстелдің ең төменгі биіктігі (матрастың қалыңдығын қоспағанда) 680 мм. Үстелдің максималды көтеру биіктігі (матрастың қалыңдығын қоспағанда) 1030 мм. Үстелдің бүйірлік еңістері солға 21 °, оңға 21 °. Тренделенбург/анти-Тренделенбург позициясы +26/-26°. Артқы бөлікті жоғары/төмен +80/-40° еңкейтіңіз. Бөлек аяқ бөлігін жоғары/төмен +20/-90°. Аяқ бөлігін әрқайсысын 90°-қа бөліңіз. Аяқ бөліктерін бүйірлерге жалпы сұйылту, 180°. Бас бөлігін жоғары/төмен еңкейту +45/-90°.
Толық жиынтық: Әмбебап операциялық үстел - 1 жинақ. Клиппен аяқ тірегі, сол. Қысқышы, жастығы және бекітетін белдігі бар аяқ тірегі. Қолданылуы: науқастың аяғын қолдау және бекіту үшін. Өлшемдері (L×W×H) (мм): 20×200×310 мм - 1 дана. Қысқышпен аяқ тірегі, оң. Қысқышы, жастығы және бекітетін белдігі бар аяқ тірегі. Қолданылуы: науқастың аяғын қолдау және бекіту үшін. Өлшемдері (L×W×H) (мм): 20×200×310 мм - 1 дана. Су төгетін контейнер: ағызатын контейнер. Гинекология және урология үшін дренаждық бассейн. Қолданылуы: қалдықтарды төгу үшін. Өлшемдері (L×W×H) (мм): 430×355×280 мм – 1 дана.
	1 шт.

	
	
	Қосымша керек-жарақтар

	

	
	
	1
	Қысқышы бар жеңіл анестезия жақтауы
	Анестезия экраны, бекітуге арналған қысқышы бар, L x W x H - 680x590x90 мм.

	1 шт.

	
	
	2
	Қорғасын қышқылды аккумулятор жұбы

	Электр желісінен де, батареялардан да жұмыс істеу мүмкіндігі (егер опция бар болса): батарея заряды үстелдің бір апта бойы жұмысын қамтамасыз етуі керек, 50-80 операция қол жетімді. Батареяларда «жад» әсері болмауы керек және оларды кез келген уақытта 220 В айнымалы ток желісінен стандартты желі кабелі арқылы қайта зарядтауға болады.
	1 шт.

	
	
	3
	Жеңіл қол тірегі, қысқышы бар
	Қолды орналастырғыш, айналмалы, биіктігі реттелетін, бекіткіш қыстырғышы бар, L x W x H - 550x140x140 мм
	2 шт.

	
	
	4
	СКД дисплейі бар сымды қашықтан басқару құралы

	Қолмен басқару панелінің функционалдық пернелері: Үстелді биіктік бойынша реттеу; Tradelenburg / Anti-Tredelenburg позициясын реттеу - қолжетімділік; Бөлімдердің бүйірлік бейімділіктері – болуы. Бір түймені басу арқылы үстелді көлденең күйге келтіру - бұл болуы. Бір түймені басу арқылы үстел үстін иілу / ұзарту күйіне келтіру - бұл болуы. Кестені басқару панелінде стандартты функциялардан басқа келесі арнайы функциялар болуы керек: 0-позициясы, алдын ала орнатылған бағдарламаланатын позициялар және т.б. - Қол жетімділік.
	1 шт.

	
	
	5
	Денеге арналған бау
	Дене әбзелдері, бір бөлік

	1 шт.

	
	
	6
	Белдік қыстырғыш, жұп
	Дене белбеуі қысқышы, моноблок

	1 шт.

	
	Шығын материалдары мен тозу бөлшектері:


	4
	Жұмыс жағдайына қойылатын талаптар

	Құрылғы орналастырылатын және орнатылатын бөлме келесі талаптарға сай болуы керек:
• бөлек қуат көзі (жерлендірілген ортаңғы терминалы бар 230 В EURO ұясы, жиілігі 50/60 Гц, қуаты 400 ВА);
• операция бөлмесінде терезелер мен жылытқыштардан 2 х 2 метр бос кеңістікте
• құрылғыны орнатуға бөлінген бөлмеде діріл тудыратын, құрылғыны қосымша қыздыратын көздер болмауы керек.
• Еден ағаш, цемент немесе керамикалық плиткамен қапталған болуы керек.
• құрылғыны орнату орнында химиялық агрессивті заттардың шығу көздері болмауы керек;
• +5 °C-тан +40 °C-қа дейінгі диапазондағы тұрақты қоршаған орта температурасын ұйымдастыру қажет;
• бөлмедегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы конденсациясыз 15-95% аспауы керек.


	5
	Медициналық жабдықты жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 сәйкес)

	DDP тағайындау орны


	6
	Медициналық құрал-жабдықтарды жеткізу уақыты және орналасқан жері

	Осы жылдың соңына дейін: Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша қаласы. ст. Крыжановский. 72
[bookmark: _GoBack]

	7
	Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік қызмет көрсету шарттары

	Медициналық жабдыққа кемінде 37 ай кепілдік қызмет көрсету. Жоспарлы жөндеу жұмыстары тоқсанына кемінде бір рет жүргізілуі керек.
Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек:
- пайдаланылған компоненттерді ауыстыру;
- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;
- медициналық техниканы реттеу және реттеу; берілген медициналық техникаға тән жұмыс және т.б.;
- негізгі механизмдер мен тетіктерді тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта құрастыру;
- негізгі механизмдер мен тетіктерді тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта құрастыру;
- оның құрамдас бөліктерінің медициналық техникасының корпусының сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-түйінді бөлшектеумен);
- медициналық техниканың белгілі бір түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген басқа операциялар.





















3. Өткізілген тендердің және баға ұсыныстарын салыстырудың нәтижелері бойынша Тендерлік комиссия ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
       1. 130-39-тармақтың 3-тармағының 7-тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы – әлеуетті өнім берушінің өтініші «NEOMEDICAL» ЖШС, ҚР, Астана даңғылы. Сарыарқа 31/2 конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты қабылданбады.
      2. 9-1-тараудың 4-параграфы ескерілсін. 130-43-бөлім. Лот бойынша конкурс болмаған немесе лот бойынша бәсекелестердің өтінімдері қабылданбаған жағдайда, конкурс жеңімпазы әлеуетті өнім беруші болып танылады, оның конкурстық өтінімі конкурстық комиссия конкурстың шарттарына сәйкес келетін жалғыз болып танылады. хабарландыру және осы Қағидалардың талаптары – № 1 Әлеуетті өнім берушінің ЛОТ QUORU ЖШС QUORU, ҚР, Астана к-сі .Жұбанова д.23/1 конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді және жеңімпаз деп танылды.


 Комиссия хатшысы Жакупбекова К.Е. тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында сатып алу нәтижелері туралы ақпаратты орналастыру.
Осы шешімге дауыс бергендер: 3 дауыс (Қарсы-жоқ, Қалыс қалғандар-жоқ)
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