Қосымша 2
Сатып алынатын тауарларға МТ сипаттама

Техникалық ерекшелігі

	№ п/п
	Критерийлер
	Сипаттамасы

	1
	Стол для санитарной обработки новорожденных 

	Жаңа туған нәрестелерді санитариялық өңдеуге арналған үстел Тауардың сипаттамасы
 ● Үстел санитарлық өңдеу, тексеру, құндақтау, өсуін өлшеу және басқа да процедуралар кезінде жаңа туған нәрестелерді орналастыруға арналған.
 ● Үстел құрылымы-жиналмалы. 
● ABS-пластиктен жасалған тез алынатын төсек төсенішпен жабдықталған, төсеніш полиуретанды көбіктен жасалған.
 ● Екі жылжымалы сөрелер шарикті бағыттаушы орнатылған астында ложем.
 ● Төсек бетінің температурасы қолмен реттеледі. 
● Жаңа туған нәрестені жылыту екі инфрақызыл эмитентпен және люминесцентті шаммен жасалады. 
● Жарық диодты шам төсектің ортасында 200 Лк кем емес беттің жарықтандырылуын қамтамасыз етеді.
 ● Авариялық режимдердің жарық және дыбыс дабылы, тіреудің тік бөлігінде орналасқан басқару блогы құрылғыларға диагностика жүргізеді , үстел дұрыс жұмыс істемеген жағдайда жаңа туған нәрестенің қауіпсіздігіне кепілдік береді. Үстел индикаторда кереуеттің бетіндегі өлшенген температураны көрсететін сенсормен жабдықталған. 
● Үстел тежегіші бар диаметрі 75 мм 4 дөңгелек тірекке орнатылған. 
Техникалық сипаттамалары 
Үстелдің габариттік өлшемдері, мм 790х600х1870 
Панельдің жалпы өлшемдері, мм 700x600 
Төсектің бетінен қыздыру және жарықтандыру блогына дейінгі қашықтық, мм 850 
Төсек бетінің температурасы (артық емес), °С 39 Тұтынылатын қуат (артық емес), 
ВА 750 Қорек кернеуі, В, Гц 220, 50 Салмағы, кг 36 Брутто салмағы (гофрокартонды қаптамада), кг 37,5
 Үстелге жіберілетін жүктеме, кг 10

	2
	Стол для санитарной обработки новорожденных 

	Жаңа туған нәрестелерді санитариялық өңдеуге арналған үстел Тауардың сипаттамасы 
● Үстел санитарлық өңдеу, тексеру, құндақтау, өсуін өлшеу және басқа да процедуралар кезінде жаңа туған нәрестелерді орналастыруға арналған. 
● Үстел құрылымы-жиналмалы.
 ● ABS-пластиктен жасалған тез алынатын төсек полиуретанды көбіктен жасалған матраспен жабдықталған.
 ● Екі жылжымалы сөрелер шарикті бағыттаушы орнатылған астында ложем. 
● Төсектің беткі температурасы автоматты түрде белгіленген мән бойынша +34° - тан +38° - қа дейін реттеледі. 
● Жаңа туған нәрестені жылыту екі инфрақызыл эмитентпен және люминесцентті шаммен жасалады. 
● Жарық диодты шам төсектің ортасында 200 Лк кем емес беттің жарықтандырылуын қамтамасыз етеді. 
● Төтенше жағдайлардың режимдерінің жарық және дыбыстық дабылы, тіректің тік бөлігіне орналастырылған басқару блогы, үстел дұрыс жұмыс істемеген жағдайда нәрестенің қауіпсіздігіне кепілдік береді. Үстел индикаторда өлшенген температураны кереуеттің жоғарғы жағында көрсететін сенсормен жабдықталған.
● Үстел тежегіші бар диаметрі 75 мм болатын 4 доңғалақты тіректерге орнатылған. 
Техникалық сипаттамалары
 Үстелдің габариттік өлшемдері, мм 850х600х1820
 Панельдің жалпы өлшемдері, мм 700x600 
Төсектің бетінен қыздыру және жарықтандыру блогына дейінгі қашықтық, мм 800
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Кровать акушерская 

	Акушерлік төсек
 Тауардың сипаттамасы 
● Төсек босанғанға дейін, босану кезінде және босанғаннан кейін ауруханада болған барлық кезең ішінде босанатын әйелдерді орналастыруға, сондай-ақ акушерлік толық емес операциялар мен манипуляцияларды орындауға арналған. 
● Төсек құрылысы бөлінбейді.
 ● Төсектің биіктігі гидравликалық жетекпен реттеледі. Төменгі деңгей-650 мм, жоғарғы деңгей-950 мм
 ● Дорсальды бөліктің иілу бұрыштарын өзгерту, төсек басына және аяққа қарай 4X газ серіппелерін қолдану арқылы жүзеге асырылады. 
● "Тренделенбург" және "Тренделенбургке қарсы"ережелерінің болуы. 
● Кеңейту аяқ секциясы шарикті бағыттаушы көмегімен жүзеге асырылады.
 ● Төсек HPL пластиктен жасалған. 
● Алынбалы артқы жағы HPL пластиктен жасалған кірістірулермен жабдықталған. 
● 4 бұрыштық роликті бамперлер қабырғаға тиген кезде төсекті зақымданудан қорғайды. 
● Төсек диаметрі 125 мм тежегіші бар 4 доңғалақты тіректерге орнатылады. Жеткізу жиынтығы 
● Бүйірлік қоршау (2 дана)
 ● Төсек төсеніші
 ● Жылжымалы панельдің төсеніші 
● Тоқтату тіректері (2 дана)
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Кровать для новорожденных 

	Жаңа туған нәрестелерге арналған төсек
 Тауардың сипаттамасы 
● Төсек жаңа туған нәрестелерді перзентханаларда немесе балалар емдеу мекемелерінде орналастыруға арналған.
 ● Төсек құрылымы-жиналмалы. 
● Төсектің биіктігі – бекітілген, реттелмейтін. 
● Кювет ваннасының еңкею бұрыштарын бас жағына және аяқ жағына өзгерту қысқыш бұрандамен бекітіле отырып, бас жағына және аяқ жағына қарай -8 градустан кем емес ағытылып жүзеге асырылады. 
● "Тренделенбург" және "Тренделенбургке қарсы"ережелерінің болуы.
 ● Кювет ваннасы мөлдір органикалық шыныдан жасалған және жеке тақтайша қалтасымен жабдықталған. 
● Матрац орындалды бірі пенополиуретана қалыңдығы 45 мм қапта медициналық клеенка ПВХ жабыны бар мата негізінде. 
● Кереует диаметрі 75 мм 4 дөңгелекті тірекке орнатылған, оның ішінде 2 тежегіші бар. Техникалық сипаттамалары Кереуеттің габариттік өлшемдері, мм 800х500х980 Ванна-кюветтің габариттік өлшемдері, мм 750х450х245 Кювет ваннасының басына қарай еңкею бұрышы 8° Кювет ваннасының аяққа қарай еңкею бұрышы 8°
Салмағы, кг 9,7 Брутто салмағы (гофрокартонды орамада), кг 13 Төсекке рұқсат етілген жүктеме, кг 12


   Сатып алынатын медициналық тауарларға (МТ) қойылатын талаптар
4 тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету шеңберінде сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

18. Сатып алынатын медициналық бұйымға қойылатын талаптар:

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады.
Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;
2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.
Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;
4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;
6) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру;
7) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады.
Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;
8) шарттың талаптарына фармацевтикалық қызметті жеткізу немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау жатады."СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ                                                                                                                                                                                            

«Тайынша КБАА» ШЖҚ КМК      Директоры                     					    А.П. Рафальский

Приложение 2
Техническая спецификация
к закупаемым товарам – МТ

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Стол для санитарной обработки новорожденных 

	Стол для санитарной обработки новорожденных 
Описание товара
● Стол предназначен для размещения новорожденных при проведении санитарной обработки, осмотра, пеленания, измерения роста и других процедур.
● Конструкция стола - разборная.
● Быстросъёмное ложе из ABS-пластика оснащено матрацем, матрац выполнен из пенополиуретана.
● Две выдвижные полки на шариковых направляющих установлены под ложем.
● Температура поверхности ложа регулируется в ручном режиме.
● Обогрев новорожденного производится двумя инфракрасными излучателями и люминесцентной лампой.
● Светодиодная лампа обеспечивает освещенность поверхности в центре ложа не менее 200 Лк.
● Световая и звуковая сигнализация аварийных режимов , блок управления, размещенный на вертикальной части  стойки, проводит диагностику устройств , гарантирует безопасность новорожденного в случае неисправности стола. Стол комплектуется датчиком, который показывает на индикаторе измеренную температуру на поверхности ложа.

● Стол установлен на 4 колёсных опорах диаметром 75 мм с тормозом. 
Технические характеристики
Габаритные размеры стола, мм	790х600х1870
Габаритные размеры панели ложа, мм	700х600
Расстояние от поверхности ложа до блока нагрева и освещения, мм	850
Температура поверхности ложа (не более), °С	39
Потребляемая мощность (не более), ВА	750
Напряжение питания, В, Гц	220, 50
Масса, кг	36
Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг	37,5
Допускаемая нагрузка на стол, кг	10


	2
	Стол для санитарной обработки новорожденных 

	Стол для санитарной обработки новорожденных 
Описание товара
● Стол предназначен для размещения новорожденных при проведении санитарной обработки, осмотра, пеленания, измерения роста и других процедур.
● Конструкция стола - разборная.
● Быстросъёмное ложе из ABS-пластика оснащено матрацем выполнен из пенополиуретана.
● Две выдвижные полки на шариковых направляющих установлены под ложем.
● Температура поверхности ложа регулируется в автоматическом режиме по заданному значению от +34° до +38°.
● Обогрев новорожденного производится двумя инфракрасными излучателями и люминесцентной лампой.
● Светодиодная лампа обеспечивает освещенность поверхности в центре ложа не менее 200 Лк.
● Световая и звуковая сигнализация аварийных режимов , блок управления, размещенный на вертикальной части  стойки, , гарантирует безопасность новорожденного в случае неисправности стола. Стол комплектуется датчиком, который показывает на индикаторе измеренную температуру на поверхности ложа.
● Стол установлен на 4 колёсных опорах диаметром 75 мм с тормозом. 
Технические характеристики
Габаритные размеры стола, мм	850х600х1820
Габаритные размеры панели ложа, мм	700х600
Расстояние от поверхности ложа до блока нагрева и освещения, мм	800
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Кровать акушерская 

	Кровать акушерская 
Описание товара
● Кровать предназначена для размещения рожениц в течение всего периода нахождения в стационаре до родов, во время родового акта и после родов, а также для выполнения акушерских неполосных операций и манипуляций. 
● Конструкция кровати – неразборная.
● Высота ложа регулируется гидроприводом. Нижний уровень -650мм, верхний уровень – 950мм
● Изменение углов наклона спинной секции, ложа в сторону головы и в сторону ног осуществляется с помощью 4х газовых пружин.
● Наличие положений «Тренделенбург» и «АнтиТренделенбург».
● Выдвижение ножной секции осуществляется с помощью шариковых направляющих.
● Ложе выполнено из HPL-пластика.
● Съёмные торцевые спинки оснащены вставками из HPL-пластика.
● 4 угловых роликовых бампера защищают кровать от повреждений при ударе о стену.
● Кровать установлена на 4 колёсных опорах диаметром 125 мм с тормозом. 
 Комплект поставки
● Боковое ограждение (2 штуки)
● Матрац ложа
● Матрац выдвижной панели
● Опоры для стоп (2 штуки)
● Подколенники (2 штуки)
● Ручки для потуг (2 штуки)
● Тазик из нержавеющей стали 
Технические характеристики
Длина в положении "Кровать", мм	2350
Длина в положении "Для родов", мм	1650
Ширина (по спинной и тазовой секциям), мм	850
Ширина (общая), мм	950
Высота ложа, мм	650-900
Угол наклона спинной секции	70°
Угол наклона ложа в сторону головы	12°
Угол наклона ложа в сторону ног	6°
Масса, кг	128
Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг	132,5
Допускаемая нагрузка на кровать, кг	170
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Кровать для новорожденных 

	Кровать для новорожденных 
Описание товара
● Кровать предназначена для размещения новорожденных детей в родильных домах или детских лечебных учреждениях.
● Конструкция кровати – разборная.
● Высота ложа – фиксированная, нерегулируемая.
● Изменение углов наклона ванны-кюветы в сторону головы и в сторону ног осуществляется бесступенчато с фиксацией зажимным винтом, в сторону головы и в сторону ног, не менее -8 градусов.
● Наличие положений «Тренделенбург» и «АнтиТренделенбург».
● Ванна-кювета выполнена из прозрачного органического стекла и оснащена карманом для именной таблички.
● Матрац выполнен из пенополиуретана толщиной 45 мм в чехле из медицинской клеенки с ПВХ покрытием на тканевой основе.
● Кровать установлена на 4 колёсных опорах диаметром 75 мм, из них 2 с тормозом. 
Технические характеристики
Габаритные размеры кровати, мм	800х500х980
Габаритные размеры ванны-кюветы, мм	750х450х245
Угол наклона ванны-кюветы в сторону головы	8°
Угол наклона ванны-кюветы в сторону ног	8°
Масса, кг	9,7
Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг	13
Допускаемая нагрузка на кровать, кг	12



Требования к закупаемым товарам (МТ)
Глава 4. Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

18. К закупаемому медицинскому изделию требования:

[bookmark: z189][bookmark: z190]      1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.
[bookmark: z127]      Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;
      2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.
[bookmark: z129]      При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

[bookmark: z191][bookmark: z192]      3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;
      4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

[bookmark: z193][bookmark: z194]      5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;
      6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;
      7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.
[bookmark: z148]      Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;
    8) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

                                                

                                                                       Директор                                                                                                            А.П. Рафальский
                                                           КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ»
                                                           КГУ "УЗ акимата СКО"                                                                                                  
